
Οδηγίες σχετικά με την χρήση συσκευής αποτρίχωσης με τεχνολογία 

θερμόλυσης και ηλεκτρόλυσης BIOMAK EP400 
 

-Ενεργοποιήστε από το menu τη χειροκίνητη λειτουργία, 
 
-Ρυθμίστε την ισχύ και την ώρα.  
 
-Τοποθετήστε ένα βαμβάκι εμποτισμένο με νερό βρύσης (όχι αποταγμένο) κάτω 
από το ηλεκτρόδιο διέλευσης.  
 
-Εισαγάγετε / βάλτε τη βελόνα στο σώμα του ασθενούς και μετά πατήστε το 
πεντάλ. -Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε επίσης να σκουπίσετε το σημείο 
της θεραπείας με ένα βαμβάκι βρεγμένο με βρύσης (όχι αποσταγμένο). 
 
-Τι βελόνες χρησιμοποιείτε; Εάν χρησιμοποιείτε βελόνες Uni-Probe βεβαιωθείτε 
ότι υπάρχει σύνδεση. Είναι βιδωτές βελόνες (πλαστικό τμήμα).  
 
-Εάν το καλώδιο είναι κάθετο, μπορεί να μην είναι αγώγιμο και το μηχάνημα να 
μην λειτουργεί.  
 
-Είναι σημαντικό να εισάγετε πρώτα τη βελόνα και μετά να πατήσετε το πεντάλ. 
 


